_Dostawa 4 kpl. zestawow ratownictwa medycznego PSP R1 oraz 2 kpl. defib

Zatacznik Nr 1

do zapytania cenowego z dnia 01.12.2017 r.

ZAPYTANIE CENOWE

funkcja dziecieca”

Numer referencyjny: BZK.271.3.2017

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

rylatorow z

er Nazwa i opis Ios¢
, (kpl)
Plecak PSP R1
Plecak PSP R-1 z deska ortopedyczna i zestawem do tlenoterapii
Zestaw ratownictwa medycznego PSP — R1 sktada sie z:
o Plecaka wykonanego z materiatu CORDURA 1000 lub réwnorzednego z
wyposazeniem medycznym i zestawem do tlenoterapii,
1 e zestawu szyn Kramera, 4
' o deski ortopedycznej.
Sktad zestawu ratowniczego PSP — R1 musi byé zgodny ze  standardem
wyposazenia podmiotow KSRG w zestawy ratownictwa medycznego okreslonym w
zataczniku nr 3 do Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaéniczym z lipca 2013  roku zatwierdzonych przez
Komendanta Gtoéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej.
2.

Defibrylatorow z funkcja dziecieca:
1. Defibrylator fabrycznie nowy, data produkcji nie starsze niz 2017 rok.
2. Defibrylator powinien spetniac wymagania opisane w "Zasadach Organizacji

Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gasniczym"

lipiec 2013 r. zatacznik 3p.pkt 3 - Ramowe Wymagania techniczno uzytkowe

dla AED KSRG.
Wymagania dodatkowe:

2

e defibrylator pétautomatyczny z funkcjg doradcy RKO,

e  mozliwosé podigczenia elektrod pediatrycznych lub zastosowanie klucza
pediatrycznego w celu przetaczenia urzadzenia w tryb do defibrylacji dzieci,

e mozliwosé defibrylacji na metalowych i mokrych powierzchniach potwierdzong
notg techniczna producenta,

e okres trwatosci elektrod minimum 2 lata i baterii minimum 5 lat

e gwarancja minimum 7 lat na defibrylator — w okresie gwarancji kosztami
serwisowymi obcigzony jest dostawca defibrylatoréw,

e  klasa odpornosci na warunki atmosferyczne minimum P 55.

e mozliwosé przejscia w tryb szkoleniowy + zestaw szkoleniowy.




